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REF 411071 9300851B - ja - 2011/12  

バイテック MS マトリックス－CHCA 
バイテック MS マトリックス－CHCA は、微生物を同定するためにバイテック MS システムで使用します。マトリック
スは、バイテック MS レーザーからのエネルギーを吸収し、微生物へ転移させ、イオン化を可能にします。バイテック 
MS マトリックス－CHCA は、『VITEK MS ワークフローユーザーマニュアル』（ref. 4501-2233）に従い、バイテック 
MSシステムで使用して下さい。 

キットの内容 

個別包装： 

REF 411071 バイテック MS  

         マトリックス－CHCA = 5 x 0.5 mL 

組成 

理論値 

α-シアノ-4-ヒドロキシ-桂皮酸 ....................................................... 3.10 g 

エタノール（*） ........................................................................... 25.57 g 

アセトニトリル（*） .................................................................... 25.44 g 

溶媒 ................................................................................... 100 mL調製用 

（*）溶媒 F：高い可燃性  
 溶媒 Xn：有害  

R11：高い可燃性。 

R20/21/22：吸入、皮膚に付着すると有害。 

R36/37/38：眼、呼吸器、皮膚への刺激性あり。 

S7：容器は密栓すること。 

S16：発火源から離すこと。禁煙。 

S26：眼に触れた場合は、直ちに多量の水ですすぎ、診察を

受けること。 

S36/37/39：適切な防護衣、手袋および眼鏡／顔面保護具を

着用すること。 

安全情報の詳細は、お問い合わせ下さい。 

警告と注意事項 

 in vitro 試験及び微生物管理において使用して下さい。 
 熟練者が使用して下さい。 

 全ての検体、培養物および検体を接種した製品は感染の
危険があるものとして適切にお取り扱い下さい。試験に
用いる細菌グループの無菌操作と通常操作の留意事項は、
以下のガイドラインに基づきお取り扱い下さい。『CLSI® 

M29-A, Protection of Laboratory Workers From Occupationally 
Acquired Infections; Approved Guideline - Current revision』
を参照して下さい。取り扱いに関するその他の注意事項
については、『Biosafety in Microbiological and Biomedical 

Laboratories - CDC/NIH - Latest edition』、または各国
で現在使用されている規制を参照して下さい。 

 有効期限を過ぎたバイテック MS マトリックス－
CHCAは使用しないで下さい。 

 使用前に、パッケージに傷がないことを確認して下さい。 
注：このマトリックスは飽和すると黄色の結晶が見られ
る場合がありますが、製品の性能に影響はありません。  

貯蔵条件 

 チューブを遮光して 2 ～ 8°Cで保管して下さい。 

 バイテック MS マトリックス－CHCA は、チューブ開
封後 1週間以内にご使用下さい。 

品質管理 

このバイテック MS マトリックス－CHCA は、各製造段
階で系統的に品質管理されています。 

ユーザー自身が品質管理試験を行う場合は、以下の菌株を 

使用し、VITEK MS ワークフローユーザーマニュアルに

記載されている試験手順に従って下さい： 

 Enterococcus faecalis ATCC® 19433
TM

 

 Candida glabrata ATCC MYA-2950
TM

 

 Escherichia coli ATCC 8739
TM

 （キャリブレーション菌

株 として使用） 

 ネガティブコントロール（菌体なしでマトリックスのみ） 

品質管理の適合性に関する判定基準は、下記の通りです。 

 キャリブレーション及び QC菌株：菌種レベルで高い信

頼度がある同定結果 

 ネガティブコントロール：同定結果なし 

廃棄物の廃棄 

使用済みもしくは使用していない試薬の廃棄は他の汚染
した廃棄材料と同様、感染性もしくは感染の危険のある
製品の取り扱い方法に従って行って下さい。起こりうる
危険を適切に考慮の上、各検査室の責任の元、廃棄産物
や流出物はそれぞれの危害毒性や度合いを考慮し、地域
の適切な規制に従って廃棄して下さい。 
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保管温度 

 

 
使用期限 

 ロット番号 

 
説明書参照 

問い合わせ先 

製品関連 

シスメックス株式会社 CSセンター 

臨床（病院、臨床検査センターなど） TEL: 0120-265-034 

産業（企業、保健所など） TEL: 0120-022-328 
 

注文・納期・在庫関連 

シスメックス・ビオメリュー株式会社 

TEL: 03-6834-2666（代表） 
 

製造販売元 

シスメックス・ビオメリュー株式会社 
東京都品川区大崎一丁目 2番 2号 

大崎セントラルタワー8階 


