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クラスⅠ細菌検査用シリーズ

薬剤感受性（一般細菌・液体培地希釈法）キット

バイテック２　感受性カード
グラム陰性菌感受性カード
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体外診断用医薬品

この添付文書をよく読んでから使用してください。

　
１）これらの培地は、バイテック ２ GN同定カードの開発時

に用いたものであり、最適な結果が得られます。

培地の名称：
　CBA＝コロンビア ヒツジ血液寒天培地
　MAC＝マッコンキー寒天培地
　TSAB＝トリプケースソイ5％ ヒツジ血液寒天培地
重要：エオシンメチレンブルー寒天培地は、バイテック ２ま

たはバイテック ２ コンパクトによる試験に用いた場
合、誤った結果をもたらすことがあるため、使用で
きません。

■性能
１）品質管理の方法
１．感度・正確性試験

標準試験菌株を用いて本品の｢用法・用量（操作方法）｣に
基づいて試験を行うとき、規定のMIC値を示します。

２．同時再現性試験
標準試験菌株を用いて本品の｢用法・用量（操作方法）」
に基づいて、同一ロットにつき３回同時に試験を行うとき、
３回とも同一の結果が得られます。

２）較正用の基準物質
アメリカン　タイプ　カルチュアー　コレクション標準菌株
（ATCC株）

　※■品質管理用菌株試験成績
１．E.coli ATCC®25922TM

２．P.aeruginosa ATCC®27853TM

３．E.coli ATCC®35218TM

■使用上または取扱い上の注意
１．アルミパッケージに記載の使用期限を過ぎているカード

は使用しないで下さい。
２．カードは未開封のままアルミパッケージ内に保存して下

さい。アルミパッケージが破損している場合、乾燥剤が
ない場合はカードは使用しないで下さい。

３．使用済みのカード、試験管、ピペット等はオートクレー
ブで滅菌してから廃棄して下さい。

■貯蔵方法・有効期間
　貯蔵方法：２～８℃　禁凍結
　有効期間：18ヶ月
　使用期限：パッケージの　マークに表示

■包装単位
　20包入り（20回用）

■主要文献
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3. Barry A.L. : The antimicrobic susceptibility test, principles
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※※■問い合わせ先
ビオメリュー・ジャパン株式会社
連絡先：0120-265-034

※※■製造販売業者の氏名又は名称及び住所
〒107-0052
ビオメリュー・ジャパン株式会社
東京都港区赤坂二丁目17番7号赤坂溜池タワー2階
TEL.  03-6834-2666（代表）

■バーコードの入力
本品を最初に使用するときには、バイテック ２ユーザー

マニュアルに従って、バーコードを登録して下さい。
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ピペラシリン／タゾバクタム 32/461 

ピペラシリン／タゾバクタム 32/862 

ピペラシリン／タゾバクタム 48/863 
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3.0mL
の食塩液
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菌液調製後
1時間以内
（バイテッ
ク2コンパ
クトを使用
する場合は
30分以内)

■使用目的
　グラム陰性菌の感受性試験

■測定原理
本品は、64個のウエルを設けたプラスチック製カードです。
ウエルは、３～６濃度17種類の抗菌剤と陽性コントロール
を含有しています。
機器が各ウエルの透過光を経時的に読み取り、解析すること
により、被検菌の各薬剤に対する感受性の結果が得られます。
測定方法は微量希釈法に基づいており、MICブレイクポイ
ントはCLSI®に準拠しています。

■特徴
１．菌液調製後は、希釈・測定・解析・判定・報告まで、バ

イテック ２、バイテック ２ XLまたはバイテック ２ コ
ンパクトにより自動的に迅速に行われます。

２．本品のウエルはシールで密封されており、試薬の添加の
必要がなく、汚染の心配がありません。

３．調製した菌液とバイテック　２　GN同定カードをバイテ
ック　２、バイテック　２  XLまたはバイテック　２　コン
パクトにセットすることにより、薬剤感受性試験と同時
に同定試験を行うことができます。

■操作上の注意
１．弊社で推奨している以外の培地を使用する場合、許容で

きる性能であることを各検査室で確認して下さい。
２．被検菌液は、デンシチェック　プラス　キットを用いて

適切な濁度に調製して下さい。規定の調製でない場合、
正しい結果が得られないことがあります。

３．透明ポリスチレン試験管のみを使用して下さい。ガラス製
の試験管は使用しないで下さい。標準規格の直径の試験管
でも誤差があります。試験管のカセットへの装着は慎重に
行って下さい。装着時に抵抗を感じたら、その試験管を破

棄し、スムーズに挿入できる別の試験管を用いて下さい。
４．操作は、パウダーフリーの手袋を使用して行って下さい。

パウダーの付着した手袋を用いると、偽陽性の蛍光反応
を示すことがあります。

５．本品は、バイテック ２、バイテック ２ XLまたはバイテ
ック ２ コンパクトを用いて試験する場合に限って、正し
い結果が得られます。

６．検体の由来、患者への抗生剤および他の薬剤投与の有無
を特に考慮して判定して下さい。

７．試験結果の判定は、細菌の感受性試験に関して熟知して
いる人が行って下さい。追加試験が必要な場合があります。

８．検体および培養物はすべて感染の恐れがあるため、細菌
の取り扱いに関する標準的注意事項を遵守して下さい。
＊Francisella spp., Burkholderia mallei, Burkholderia pseudomallei

および Yersinia pestis などの病原性の強い菌種は、地域
の衛生研究所または他の適切な研究所に送り、確認試験
を行うことを勧めます。

９．本品は｢用法・用量（操作方法）｣欄に記載された方法に従っ
て使用して下さい。記載された｢用法・用量（操作方法）｣
および「使用目的」以外に用いられた場合、誤った結果
が得られることがあります。

■用法・用量（操作方法）
１）試薬の調製方法
カードは冷蔵庫から取り出し、30分間放置してからアルミ
パッケージを開封して、そのまま使用して下さい。

２）必要な器具・器材・試料等
・デンシチェック　プラス　キット（品番21250）
・バイテック ２ カセット（品番27700）：バイテック２ま
たはバイテック ２ XL用

・バイテック ２ コンパクト　カセット（品番533306-3）：
バイテック ２ コンパクト用

・ピペッター／ダイリューターアクセサリーキット（機器用
ピペットチップおよび食塩液注入装置付き）（品番21219）：
バイテック２またはバイテック ２ XL用の自動希釈

・0.45％滅菌食塩液（1000mL）（品番17564）
・0.45％滅菌食塩液（1L）（バイテック ２用）（品番17572）
・透明ポリスチレン試験管（12×75mm）
・滅菌白金耳または滅菌綿棒
・1.0mL用のピペッター、145μLを分注できるピペッター
・滅菌ディスポーザブルピペットチップ
・適切な寒天培地（培養条件表参照）
・品質管理用菌株

３）測定（操作）法
１．検体は、「培養条件表」を参照して、培養して下さい。
２．培養条件を満たしていることを確認し、培地上のよく分

離したコロニーを選択します。または、被検菌を適切な
寒天培地で継代培養したのち、培地上のよく分離したコ
ロニーを選択します。
注）複数の菌が混在している場合は、再度分離培養を行

って下さい。
３．3.0mLの0.45％滅菌食塩液を、透明ポリスチレン試験管（12

×75mm）に無菌的に移し入れます。
４．滅菌白金耳または滅菌綿棒を用いて、２．で選択した十

分な数の形態的に類似したコロニーをとり、３．で準備
した食塩液の入った試験管に懸濁させます。デンシ

チェック　プラス　キットを用い、マクファーランド濁度
0.50～0.63の菌液を調製します。この菌液は同定カード
に用いることもできます。

５．調製した菌液を下記の通り希釈します。 
　（１）バイテック　２で自動希釈する場合

・バイテック　２カセットに４．の菌液の入った試験管
を装着します。

・そのとなりに本品と空の試験管を装着します。
・バイテック　２が自動的に菌液を希釈します。

　（２）手動で希釈する場合
・空の試験管に滅菌食塩液3.0mLを分注します。
・その中に4.の菌液145μLを加えて、菌液を希釈します。
・希釈した菌液と本品をカセットに装着します。

６．調製済みの菌液は１時間以内（バイテック　２　コンパク
トを使用する場合は30分以内）に感受性試験を開始して下さい。

７．データ入力およびカセットの機器への装着方法については、
バイテック　２ユーザーマニュアルを参照して下さい。

８．カセットを機器に装着した後は、希釈・測定・解析・判定・
結果の報告、カードの排出まで全て自動的に行われます。

■測定結果の判定法
　１．下記の抗菌剤／微生物の組み合わせの報告に際しま

しては、信頼できる結果が得られない可能性がありま
すので他法による結果をご確認下さい。
アミカシン：Acinetobacter baumannii
アンピシリン：Citrobacter spp., Enterobacter spp.,
　　　　　　　Pantoea spp.,Serratia spp.,
　　　　　　　Cronobacter sakazakii
アンピシリン／スルバクタム：Citrobacter spp., 
　　　　　　　　　　　　　　Enterobacter spp., 
　　　　　　　　　　　　　　Pantoea spp.,
　　　　　　　　　　　　　　Serratia spp.,
　　　　　　　　　　　　　　Cronobacter sakazakii
イミペネム：Serratia marcescens
ピペラシリン／タゾバクタム：Serratia marcescens
アズトレオナム：Pseudomonas spp.

　※２．下記の抗菌剤／微生物の組み合わせにおいて耐性（R）
の結果となった場合は、他法による試験結果も合わせ
て報告して下さい。
イミペネム：Aeromonas spp.
メロペネム：Aeromonas spp.
ピペラシリン／タゾバクタム：Pseudomonas aeruginosa

　※３．上記に記載の抗菌剤／微生物の組み合わせは、本品のソ
フトウェアに含まれている“詳細報告ツール（bioART）”
を用いて、結果の報告をしないよう設定できます。

■培養条件表

■全般的な注意
¡本製品は、医療機器、バイテック ２、バイテック ２ XL
またはバイテック ２ コンパクトで使用する薬剤感受性カー
ドです。使用する機器の取り扱い説明書をよく読んでから
使用して下さい。

¡本製品は、体外診断用であり、それ以外の目的に使用しな
いで下さい。

¡診断は、他の関連する検査結果や臨床症状等に基づいて総
合的に判断して下さい。

¡添付文書以外の使用方法については、保証を致しません。

■形状・構造等（キットの構成）
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